Anwendung des Corona Spucktests

Offnen Sie den Deckel des Schrauben Sie das Probenréhrchen

Tief husten und das Gerdusch von

Probenréhrehens. auf den Speicheltrichter. Kruuua" machen.
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Sammeln Sie Speichel aus dem tiefen
Rachen, um ihn bis zur 2-mi-
Markierung auf dem Rohrchen
aufzufiillen. Bitte beachten Sie auch,
dass die Gesamtmenge (2ml)
berticksichtigt wird.

Offnen Sie den Deckel der
Speichelprobe und nehmen Sie ein
Rdéhrchen mit Flissigkeit mit einem
Einweg-Tropfer auf.

Entfernen Sie den Speicheltrichter,
verschliefen Sie den Deckel und
schitteln Sie 10 Mal auf und ab.
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Geben Sie 3 Tropfen der Probe in die
Probenvertiefung der Testkarte und
warten Sie anschliefend 15-20min.
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Das Ergebnis kénnen Sie nach 15-
20min ablesen. Negativ Positiv
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